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I - .  INTRODUCTION 
Après une étude statistique sur la précision des méthodes titrimé- 
triques utilisées pour la détermination .de la chlorinité de l'eau de mer, 
STRICKLAND (1957)% signale que quelle que soit la technique employée, la pré- 
cision maximum que l'on peut obtenir dans ce type d'analyses est de l'ordre de 
3. - ----- au niveau de probabilité 0,05, n étant le nombre de déterminations 
n l  
2 
faites sur le même échantillon. 
Au cours de la croisière "Boussole" ( 3  ñovembre - 3 décembre 1958) 
de l"'0rsom III", navire de recherches de 1 ' Institut Français d'Océanie,. 37 
stations ont ét6 occupées avec prélèvement & chaque station de 12 échantillons 
d'eau .& des niveaux différents pour études chimiques, Les salinités ont été 
déterminées & bord, avec un. pont de salinité du C .S. I .R .O e (mMON, 1956 >; elles 
ont été ensuite déterminées k terre par la méthode K" _ _  - . puis chaque échan- 
tillon fut mesuré successivement sur chacun des deux ponts du C.S.I.R.O. - -  que 
possède le laboratoire. 
, 
L'on a ainsi disposé, pour chaque échantillon, de quatre détermina- 
tions différentes de la salinité, l'une par la méthode de KNUDSEN, les trois 
autres par une méthode physique avec deux appareils, utilisés tant8-t dans les 
mêmes conditions de température, tant8t dans des conditions différentes. 
-La comparaison statistique des résultats obtenus peut donc fournir 
d'utiles renseignements d'une part sur la fidélité des ponts de mesure, d'autre 
part sur leur précision comparée & celle de la méthode de ---------- 
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est pratiquée.. à l'Institut Français d'Océanie, ou telle qu'elle a été adaptée 
par STRICKLAND qui distingue deux méthodes différentes dont chacune a des li- 
mites de précision bien définies. 
II - TECHNOLOGIE DES MESUFíES 
A - Méthode de STRICKLAND 
1) Méthode précise 
I .La chloronité de l'échantillon est déterminée soigneusement selon la 
formule : 






est le volume de nitrate d'argent délivré par la bmette KNUDSEN de pré- 
cision pour la titration de 15 cc d'eau de mer en utilisant le-chromate 
de potassium comme indicateur; V est lu 2t 0,001 division de la burette 
est la correction de calibration de la burette, de l'ordre de quelques 
millièmes d'unité de volume; 
est la correction tenant compte de la différence de température entre la 
solution- de nitrate d'argent et l'échantillon d'eau à analyser, Cette 
correction, fonction également de V, est calculée 
que les coefficients de dilatation de l'eau de mer et de la solution de 
nitrate d'argent sont identiques et très faibles; elle dépasse rarement 
équivalent de la correction-k dans la méthode de XNUDSEN, est la correc- 
tion de titre de la solution de nitrate d'argent. Elle est calculée par une 
formule spéciale que donne STRICKLAND, 8. 0,001 près, pour chaque valeur 
du A de l'eau normale. 
près; 
partir de l'hypothèse 
.- 
0,0?5_; 
Moyennant les précautions opératoires d'usage, la précision obtenue 
sur des déterminations en ltuplicata, lorsque la correction Cs est déterminée 
à partir de la moyenne d'au moins dix étalonnages de la .solution de nitrate 
d'argent est de 2 0,017 o/oo au niveau de probabilité de O,O5. Si au lieu de 
deux déterminations n analyses sont faites sur l'échantillon étudié, la pré- 
cision devient $- -  
type de la distribution de fréquence est donc 0,012 - o/oo. 
toujours au niveau de probabilité 0,05. L'&art 1 
n2' 
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Finalement il apparaît que deux échantillons dont les chlorinités 
déterminées par cette méthode ne diffèrent pas de plus de O,O3 o/oo ne peu- 
vent pas.6tre considérés comme statistiquement différents. 
.. 
. 2 )  Méthode courante 
Elle diffère de la précédente en ce que la titration se fait sur un 
volume moindre d'eau de mer, 10 cc au lieu de 15 cc, avec une solution de ni- 
trate d'argent un peu plus concentrée, 48 g/l au lieu de 37 g/l, et avec une 
burette droite ordinaire graduée au 1/10 de cc et permettant-d'évaluer le 
1/100 de cc. 
La chlordnité de l'êchántillon & analyser dont la température est to 
est dkterminke par la formule : 
= V + C b + C s  ClIl (t ) 
dans laquelle 
V est le volume.de nitrate d'argent délivré par la burette, lu au l / l Q O  de 
cc, la température de la solution ne différant pas de plus de 5" -C de celle 
de l'eau .de mer; 
Cb est la correction de calibration de la burette; ' 
Cs ayant la même signification que précédemmen't est I l a '  correction de ti*=' de 
la solution de nitrate d'argent; elle est ddterminêe de la même manière, 
mais à 0,Ol près à partir de la moyenne de cinq étalonnages au moins de la 
solution de nitrate d'argent. 
Dans les conditions opératoires normales et en s'assurant que -la dif- 
f érenee de température entre la solution de nitrate d'argent et 1' échantillon 
d'eau de mer -.& anslgser n'excède pas 5" C, mais sans introduire de correction de 
température, la précision de la méthode, lorsque la chlorinité est déterminée 
par la moyenne de deux analyses est 2 0,06 o/oo au niveau de 'probabilité de 
0,050 Lorsque n analyses sont faites, la précision devient, toujours au ni- 
veau de probabilité O,O5 + - - O'''. L'&art type de la distribution de f d -  
quence est donc O,O3 o/oo. 
1 n -  
2 
Finalement, il apparaft que deux échantillons dont les chlorinités 
détermin6es par cette méthode ne diffèrent pas de plus de 0,12 o/oo  ne peuvent 
pas être considérés comme statistiquement diffêrents. 
5 95 
B - Méthode de KNlTDSEN 
La méthode de KNUDSEN t e l l e  qu 'e l le  e s t  pratiquée & 1'Inst i tut .Fran-  
çais  d'Océanie comprend l'emploi de burettes e t  de pipettes KNUDSEN de l a  mai- 
son RICHTE8 avec ce r t i f i ca t s  d'ktalonnage. I.a solution de n i t r a t e  d'argent est 
préparée en bonbonnes de 20 l i t r e s ,  stockée au laboratoire même,  a i n s i  que l e s  
échantillons 8. analyser. Les températures de l a  solution e t  des échantillons 
sont, contr6ldes de manière 
t r o p  gros écart .  Les volumes sont . lus  sur l a  burette àO,OO5 près, l e s  analy- 
ses étant f a l t e s  en duplicata, re je tées  lorsqu 'e l les  diffèrent de plus de . 
0,015 o /oo ,  l e  résu l ta t  étant p r i s  comme la  moyenne de deux déterminations. 
ce qu'une correction s o i t  introduite en cas de 
Avec l a  verrerie u t i l i s ée ,  l a  correction de calibration de l a  burette 
e s t  - 0,003. Dans l e s  conditions opératoires décrites, la correction de tempé- 
ra ture  que l 'on  néglige est ? 0,005. La correction de t i t r e  de l a  solution de 
n i t r a t e  d'argent e s t  déterminée avec l a  tab le  de KNUDSEN. 
Du point de vue de l'erreur absolue f a i t e  SIP Ir^ détermination du 
volume de n i t r a t e  d'argent délivré,  ce t t e  technique opératoire se  s i t ue  entre 
l a  méthode de haute précision de STRICKLAND dans laquelle toutes les corrections 
portent sur l a  troisième décimale e t  sa méthode standard, 
1) Mesures 2 bord de 1'"Orsom III'' 
Toutes les déterminations de sa l in i t é  f a i t e s  à b o r d  l e  furent deux 
& t r o i s  heures après l a  f i n  de l a  s ta t ion  a f in  de permettre l a  mise en équili-  
bre de température avec l ' a i r  ambiant des échantillons conservés dans les bou- 
t e i l l e s  à renversement. 
Les échantillons étaient mesurés par o rd re  de profondeur croissante, 
l 'échant i l lon de surface étant mesuré en début e t  en f i n  de sér ie  a f in  de vé- 
r i f i e r  l a  s t a b i l i t é  des c i rcu i t s  électriques e L' étalonnage de 1 'appareil f u t  
vér i f ié  également pour chaque sé r i e  de mesures avec un standard préparé en l a -  
boratoire, conservé en flacons de deux l i t res  et dont l a  s t a b i l i t é  f u t  véri-  
f i é e  par comparaison avec de l ' eau  normale & l 'ouverture du flacon, à mi-flacon 
e t  en f i n  de flacon. 
2 )  .Mesmes au laboratoire 
Deux appareils i n s t a l l é s  en sér ie ,  dont celui qui f u t  u t i l i s é  & 
bord, servirent à l a  détermination de la sa l in i t é  après t i t r age  XNUDSEN. .. . 
Les dchantillons en équilibre de température avec l'air ambiant 
étaient passés successivement dans la cuve de mesure de chacun des deux appa- 
reils; pour chaque station, l'échantillon de surface était mesur6 une seconde 
fois en fin de série afin de vérifier la stabilité des circuits Qlectriques. 
Les deux appareils étaient étalonnés au.début, au milieu et en fin 
de série avec une eaustandard préparée en.laboratoire dont la salinité était 
vérifiée régulièrement par comparaison avec de l'eau normale. 
III - RESULTATS COMPAFBS DES DIFFERENTES METHQDES 
La précision des mesures est donnée par la comparaison des résultats 
obtenus avec les deux ponts utilis6s dans les mêmes conditions, et en particu- 
lier avec des échantillons rigoureusement 8. la même temp&ature..La figure 1 A  
(P1.I) donne le polygone des fréquences mesurées des différences de lecture 
entre les deux ponts utilisés au Zaboratoire ?i terre et la courbe normale de 
fréquence calculée 8. partir des données d'observations qui-figurent dans le 
tableau 1. 
! 
.La variance de cette distribution est 0,0001974 d'oh l'on .tire 
l'&art type : 0,014. 
L'équation de la courbe de fréquence exprimée en pourcentage s'écrit : 
2 - 1625 x Y = 28,5 e 
La figure lB (P1.I) donne la variation de la précision des mesures 
en fonction du niveau de probabilité. 
Si So est.la valeur absolue de la salinité 8. mesurer, S1 la salinité 
mesurée au premier pont et S2 la salinité mesurée au deuxième pont, avec les 
erreurs respectives el et e2, on a : 
S1 - So = el s2 - So = e2 et S1.- S2 = el - e2 
I1 e s t  facile de démontrer (TERAMOTO 1958) que si-les fréquences de 
distributions de el et e2 sont identiques et se rapprochent de la même courbe 
normale, ce qui est théoriquement le cas, el - e2 sera aussi représenté par une 






alors que la courbe de distribution des erreurs aura la forme : 
2 2  -h x .1 e y =- hl 
dn 
avec la relation h =G h 1 .  
A' 
.L'équation de la courbe de fréquence des erreurs de détermination 
de la salinité au pont de salinité 's'exprime donc sous la forme : 
2 -5100 x Y = 40,3e 
La variance de la distribution est donc 0,000098 et l'&art type _ -  o ,0099. 
L'erreur standard dans la détermination de la salinit-6 au pont du 
f 0,Ol C.S.I.R.O., lorsque la mesure est faite en duplicata devient donc - = 0,007 , 
et l a  précision au niveau de probabilité de 0,05 est f 0,615. 
. B - Ponts de salinité utilisés dans des conditions différentes .......................................................... 
Les figures 2 (P1.I) et 3 (P1.11) donnent en courbes pointillées les 
polygones de fréquences des différences de lecture entre le même pont utilisé 8. ' 
bord et 8. terre (Tableau 2) dans des conditions de températures différentes pour 
la figure 2 et entre deux ponts différents (Tableaul3),lJwl utilisé 
l'autre à, terre pour la figure -3, et en traits pleins les courbes de fréquences 
calculées pour les mêmes diff grences. 
bord et 
Les variances de chacune des deux distributions sont respectivement 
0,000456 et 0,000335, les écarts types correspondants prenant les valeurs 0,021 - -  
et o ,018. 
I1 apparaPt donc dans les deux cas que des échantillons mesurés dans 
les conditions décrites précédemment ne peuvent pas être considérés comme sta- 
tistiquement différents si.. les salinités mesurées diffèrent de moins de O ,O4 o/oo b 
C - Différence entre la méthode de XNUDSEN et les mesures de salinité 8. .terre ......................................................................... 
La figure 4 (P1.11) donne en pointillé le polygone de fréquence des dif- 
férences observées dans la détermination de la salinité par les deux méthodes et 
598 
dans l e s  conditions indiquées ci-dessus, alors que l a  courbe en traits pleins 
donne l a  distribution normale calculée. Les données expérimentales eigurent 
dans l e  tableau 4. 
La variance de l a  dis t r ibut ion e s t  0,00048775, l ' & a r t  type étant 
o ,022 e 
La sa l in i t é  & t e r r e  e s t  l a  moyenne de deux mesures, l a  différence 
entre ces deux mesures ayant une dis t r ibut ion de fréquence dont l a  variance 
e s t  0,000197, l a  variance de l a  distribution des erreurs dans l a  méthode de 
KNUDSEN t e l l e  qu 'e l le  e s t  pl-atiquée au laboratoire e s t  0,00029J e t  l ' & a r t  
type 0,01701. 
Au niveau de probabilité O,O5, l a  précision obtenue avec des analy- 
ses  en duplicata, par l a  méthode de KNUDSEN e s t  donc .f. 0,024 o /oo .  
La figure 5 (P1.11) donne en poin t i l l é  l e  polygone de fréquence des 
différences observées entre les deux méthodes e t  en t r a i t s  pleins l a  courbe de 
l a  dis t r ibut ion théorique normale. Les données expérimentales figurent dans l e  
tableau 5. 
La variance de l a  dis t r ibut ion e s t  0,0004124 e t  l ' é c a r t  type 0,02031. 
L'on retrouve dans ce cas pour l a  variance de l a  dis t r ibut ion .des 
erreurs dans l a  méthode de XNCTDSETJ,la valeur de 0,000298 e t  un.6car-b type de 
0,0172, memes valeurs que ce l les  trouvées précédemment. 
Remarque : 
I1 e s t  à signaler que l a  moyenne des écar ts  dans l e s  quatre derniers 
cas étudiés n 'es t  pas 0,OO mais 0,002 dans l a  figure 2, 0,002 dans l a  figure 3,  
0,008 dans l a  figure 4 et 0,005 dans l a  figure 5 (P1.I e t  11). 
I1 existe donc une erreur systématique dans une sér ie  de mesures. 
Nous avons signalé q u ' i l  n 'avait  pas é t é  tenu compte dans l a  méthode 
de KNUDSEN de l a  correction de température, Celle-ci est de l 'o rdre  de 0,005, 
qui a jout&& l a  correction de volume 0,003 donne les. 0,008 de l a  différence 
entre  l a  méthode de KNUDSEN e t  les déterminations de sa l in i t é  & t e r re .  D'autre 
par t ,  une sér ie  de déterminations de sa l in i t é  à bord peut avoir é t é  entachée 
d'une erreur systématique positive, ce qui expliquerait l e s  moyennes positives 
des écar ts  entre l e s  lectures de sa l in i t é  à bord e t  à t e r r e .  
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I V  - CONCLUSIONS 
Au niveau de probabili té O,O5,  les précisions obtenues dans l e s  
différentes méthodes u t i l i s é e s  8. 1 'I n s t i t u t  Français d'Océanie pour l a  déter- 
mination de l a  chlor ini té  de l 'eau de mer sont les suivantes : 
pay l a  méthode de I(NuDSEN, 0,015 o/oo au pont de s a l i n i t é  sur des échantil- 
lons 8. l a  meme température, les déterminations étant  faites en duplicata. Pour 
des méthodes similaires, STRICKLAND donne les ch i f f res  respect i fs  de 2 0,017 o/oo 
e t  2 0,004 o/oo. 
0,024 o/oo 
I1 -apparaft donc, que compte tenu d'un cer ta in  nombre de précautions 
élémentaires tel les que l a  mise en équilibre thermique des échantillons, de 
fréquents contr6les avec des standards B l a  même température que ce l l e  des 
échantillons 8. mesurer, l a  précision obtenue dans l a  détermination de l a  s a l i -  
n i t é  par l a  mesure de la  r é s i s t i v i t é  de l ' eau ,  même avec un appareil auss i .  
simple que l e  pont de s a l i n i t é  du C.S.I.R.O., est supérieure & ce l l e  que l ' on  
obtient par l a  méthode de K " 3 E N , t e l l e  qu 'e l le  est pratiquée dans un labora- 
t o i r e  d'analyse 
haute précision. 
qui n ' e s t  pas équipé spécialement pour l e  t r a v a i l  de t rès  
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Différences entre les lectures de deux ponts utilisés 
dans les memes conditions 8. terre 
iff. -O,O7 -0,06 -O,O5 -0,04 -O,O3 -0,02 - 0 , O l  0,OO 0 , O l  0,02 O,O3 0,04 O,O5 0,06 




I- I I I I 1 I I 
3 I 94 I 48 1.14 I 1 .1 
Différences -O,O5 
Fréquences 6 
o 2  = 0,0001974 0 .= 0,01405 
-0,04 -O,O3 -0,02 - 0 , O l  0,OO 0,Ol 0,02 O,O3 0,04 O,O5 0,06 O,O7 
5 12 40 81 110 100 49 33 10 4 1 1 
.Tableau. 2
Différences entre les lectures du même pont utilisé 8. bord 
pendant .la croisière et 8. terre 
. 
-Tableau 3 
Différences entre les lectures de deux ponts différents utilisés 
l'un 8. bord, l'autre à terre 
I m = 0,02 B2 = 0,0003356 cí = 0,0018 
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,Tableau .4 
Différences entre la méthode de KNUDSEN et la mesure au pont à terre 
,Tableau -5 
Différences entre la méthode de KNUDSEN et la mesure au pont 8. bord 
f 
m = O,O5 0 * = 0,000412 a = 0,021 
